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I m  Laufe der letzten Jahre  wurden, wie bekannt, zahl- 
reiche Verfahren zur Bestimmung der Dampfdichte angegeben, 
welcher Umstand an und fiir sich hinreichend zeigt, dass 
diese, fur den Chemiker so wichtige Operation sich aMge- 
mein in den chemischen Laboratorien Eingang verschailt. 
Andererseits aber beweisen die immer yon neuem erschei- 
nende Vorschliige, dam die bisherigen Verfahren nicht aus- 
reichen, dass wir in der Bestimmung der Dampfdichte keine 
60 griindlich ausgearbei tete Manipulation besitzen, wie z. B. 
die Elementaranalyse der organischen Korper. 

Bekanntlich griinden sich sammtliche Verfahren zur 
Dsmpfdichtebestimmung auf d i r e c t e m  W e g e  auf den drei 
Principien : 

1) P r i n c i p  d e r  d i r e c t e n  W a g u n g  ein,es bes t imm-  
t e n  Dampfvo lumens :  angegeben von Dumas .  

2) P r i n c i p  d e r  V o l u m b e s t i m m u n g  d e s  D a m p f e s  
B U S  d e r  M e n g e  d e r  v o n  ihm ve rd r i ing ten  Sper r f l t i s -  
s iglrei t :  angegeben von A. W. H o f f m a n n  und allgemein 
als sogenanntes ,,Verdrangungs"- oder ,,Deplacirungs"-Ver- 
fahren bekannt.') Hierzu lhsst sich auch die zuerst von 
L. P f a u n d l e r  und dann von V. Meyer  eingefuhrte Me- 

1) Dieses Princip mird sehr hiiufig, aus mir unbekannten Griinden, 
Meyer'sche Princip" genannt und als ein von ilim her- nuch das 

riihrendes augenommen. 
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thode der Anwendung von Luft (oder anderer Gase) als 
Sperrfliissigkeit anreihen. 

3) P r i n c i p  d e r  B e s t i m m u n g  d e r  Dampfd ich te  ,,in 
Vacuo":  abgegeben voo A. W. Hoffmann.  - Nach dem 
ersten und dritten Princip wurden , seit ihrer Angabe, 
zahlreiche Methoden ausgearbeitet, unter welchen ich nur 
nuf die wichtigsten hinweisen will. So z. B. die Verfahren 
von €k, Wiche lhaus l ) ,  M u i r  und Sugu i ra2 ) ,  P e t t e r s s o n  
und Ecks t r ands ) ,  B e l l  und Teed4) ,  Engler6) ,  Roscoea) ,  
Briihl ' )  u. s. w. 

Vie1 weniger kann dies von dem zweiten Princip be- 
hauptet werden, dafiir zeigt sich hier eine ' s c h r i t t w e i s e  
V e r b e s s e r u n g der urspriinglich angegebenen Methode in 
Bezug auf Genauigkeit und Einfachheit der Ausfiihrung. 
Ein Blick auf die Methoden von V. Meyer  fiir hohe und 
niedrige Temperaturen e, im Vergleiche mit denen von 
F r e r i c h s e )  und Wstts'O), die in friiheren Jahren angegeben 
wurden, wird dies geniigend beweisen. l1) Gerade umgekehrt 
verhalt ea sich aber bei den Methoden nach dem ersten und 
dritten Principe; man kann hier aufs deutlichste die inter- 
essaate Thatsache beobachten, dass beinahe jede auf Ver- 
einfachung der ursprtinglichen Methoden zielende Modification 
ihr im bezug auf Genauigkeit und Priicision nachsteht. So 
z. B., um eine der letztangegebenen Methoden zu erwlhnen, 

1) H. Wichelhaus ,  Chem. Ber. 3. p. 166. 1870. 
2 )  Muir  und S u g u i r a ,  1. c. 10. p. 1598. 1877. 
3) P e t t e r s s o n  uiid E c k s t r a n d ,  1. c. 13. p. 1165. 1880. 
4) B e l l  und T e e d ,  1. c. 13. p. 2007. 1880. 
5j E n g l e r ,  1. c. 9. p. 1419. 1876. 
6) ROBCOC,  1. c. 11. p. 1196. 1878. 
7) B r u h l ,  1. c. 9. p. 1368. 1876. 
8) V. Meyer ,  Chem. Ber. 9. p. 1216. 1876 und 10. p. 2068. 1877. 
9) F r e r i c h s ,  Lieb. 9nu. 186. p. 199. 1877. 

10; Wat t s ,  Laboratory 1. p. 225. 1877; Zeitschr. f. anal. Chcm. 7. 
p. 82. 1868. 

11) Dabci schliesse ich die LuftverdrBngungsmetode von V. Me y e r  
als eine nicht wissenschaftlich genaue aus der Betrachtung aus uiid ver- 
weise nur auf die Verfahren mit Anwendung von Qpecksilber und des 
W ood'schen Metalles als Sperrfliissigkeiten. 
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die Abanderung des Dumas'schen Apparates von P a w .  
1 e w s k i  *), . durch welche in dieses musterhafte Verfahren eine 
Masse von Fehlerquellen eingefiihrt werden , und trotzdem 
die Ausfiihrung dieser Methode k a u m  e r l e i c h t e r t  wird. 

Daher waren auch bis jetzt die ursprlingliche D u m a s -  
D evi'lle - T r o o s t 'sche und die G a y  - L u s sa c- H o f f  m a nn'- 
die einzigen praktisch in den Laboratorien angewendeten 
Methoden. 

Und in der That:  ist das Endziel einer Dampfdichte- 
bestimmung nur die Losung der Frage uber die Molecular- 
grosse einer chemischen Verbindung, so geniigt ofienbar : 

a) f u r  n i ed r ige  T e m p e r a t u r e n  das einfaohste der 
denkbaren ,,Vergleichungsverfahren" von L a n d o l t  2),  odei 
die ihm ahnlichen von P faund le r3 )  (nach Grabowsk i ) ;  

b) f i i r  h o h e  T e t n p e r a t u r e n ,  das fur solche Bestim- 
mungen hinreichend genaue Verfahren der Luftverdrangung 
von V. Meyer  4, anzuwenden. 

Will man dagegen die Bestimmung der Dampfdichte 
fur pracise wissenschaftliche Zwecke, also z. B. zum Stu- 
dium der Dissociationserscheinungen und der damit ver- 
bundenen abnormen Dampfdichten, zur Constatirung der 
chemischen Reinheit einer Substanz u. s. w. anwenden, 'so 
gebraucht man naturlich nicht die leichter ausfuhrbaren, 
sondern die genaueste von den existirenden Methoden. Des- 
halb ist jeder neue Vorschlag d a m  und nur dann be- 
rechtigt , wenn er eine Vereinfachung einer genauen aber 
schwierig auszufuhrenden Methode bezweckt, wobei die Ge- 
nauigkeit nicht im geringsten beeinflusst wird; damit habe 
ich aber auch die Grundidee ausgesprochen, von welcher 
sich bei der Angabe meines Apparates, der auf dem ,,Ver- 
driingungsprincipe'. beruht, ausgegangen bin, und ic& kann 
nunmehr zur Beschreibung meines Verfahrens iibergehen. 

1.1 P a w l e w s k i ,  Chem. Ber. 16. p. 1293. 1883. 
2) L a n d o l t ,  Chern. Ber. 5. p. 497. 1872. 
3) P f a u n d l e r ,  1. c. 5.. p. 575. 1872. 
4) V. Meyer ,  Chem. Ber. 11. p. 1867 u. 2253. 1875. 

30 * 
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Ueber das P r i n c i p  des  A p p a r a t e s  kann ich mich sehr 
kurz fassen: es entspricht vollkommen dem eines Dilato- 
meters oder sogenannten ,,Gewichtsthermometers'6, wie es 
bis jetzt zur Bestimmung der Ausdehnungscoefficienten an- 
gewendet wurde. Dieses Dilatometer besitzt eine tihnliche 
Form wie die in Fig. 1 abgebildete. Denken wir uns, es 
seien die Gewichte des Quecksilbers, welches der Apparat 
bei verschiedenen constanten Temperaturen to, to, t"O (sagen 
wir sogleich Lei den Temperaturen der zu verwendenden 
Heizflilssigkeiten) fasst, so sind daraus offenbar auch die Vo- 
lumen des Apparates bei den genannten Temperaturen be- 
stimmt. Ftillen wir dann unseren Apparat bei to mit Queck- 
silber und bringen gleichzeitig eine abgewogene Menge einer 
bei to verdampfenden Substmz hinein; erhitzen wir ferner 
den Apparat bis auf diese Temperatur t ' O ,  so wird, infolge 
der Ausdehnung des Quecksilbers einerseits und der Dampf- 
bildung andererseits, eine bestimmte QuantitPt Q des Queck- 
silbers herausfliessen, welches wir wagen. Diese zwei Wagungen 
geben uns aber unmittelbar das Volumen des Dampfes, denn 
wir kennen das Volum VtJ des Apparates bei to; kennen das 
Gewicht G, des Quecksilbers bei to, mit welcheln wir an- 
gefangen; wissen also, dass im Apparate bei to die Menge 
Gt - Q zuritckgebliebt?n ist, welche einem Volumen ITq ent- 
spricht, folglich ist V,, - V, = Va = dem gesuchten Volumen 
des Dampfes. ' 

Denken wir uns endlich, dass das gemessene Dampf- 
volumen sich unter dem wtihrend der Be'stimmung herr- 
schenden Barometerdrucke befindet, was durch eine spater 
zu beschreibende Einrichtung erreicht wird, so geben uns 
die oben genannten zwei Wagungen und die Ablesung des 
Barometers alle Daten zur Bestimmung der Dampfdichte. 
Die Art und Weise, wie dies einfache Princip mittelst 
eines Apparates den ich, seinem Zwecke und seiner Ge- 
stalt entsprechend , als ,, Dampfdichtedilatometer" benen- 
nen will, realisirt wurde, ist aus der Figur 2 und Fol- 
genden zu ersehen. Die Figuren 2, und 2 b  stellen uns 
die Seiten- und vordere Ansicht des in 'lz der wahren 
Grosse abgebildeten Apparates dar. Ein cylindrisches, diinn- 
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wandiges (1/2 mm WandstOrke) Glasgefkss a von ca. 45-60 ccm 
Inhalt ist oben verschloseen und geht unten in eine bis zur 
horizontalen Lage gebogene Rohre b (1 mm Wandsthrke) 
uber. Diese ist in der Hiilse h des Stahlverschlusses u ein- 
gekittet. Ihre Fortsetzung bildet die capillare R8hre c 

mm im innern Durchmeseer), deren oberes Ende horizontal 
gebogen und bei m glatt abgeschliffen ist. DerVerschluss v ,  
dessen Durchschnitt nach der Axe nn in den Fig. 2, und 
Fig. 3 detaillirt abgebildet ist, besteht im wesentlichen aus 
clrei Haupttheilen: 

1) der schon erwLhnten.Htilse h, welche mit einem Vor- 
sprunge T und einem Schraubengewinde versehen ist; 2) der 
Schraubenmutter s, welche das Verschliessen des Apparates 
besorgt; 3) dem mit der Capillaren c feat verbundenen und 
in der Schraubenmutter urn die Axe n n  drehbaren vorderen 
Theile, in welchem sich zwei Bohrungen befinden, von denen 
die eine langs der Axe nn verlauft und mit der Capillaren 
c direct communicirt, die andere zur ersten unter einem 
Winkel von 45O geneigt ist. Diese drei Haupttheile Bind in 
der Fig. 3,  behufs Deutlichkeit durch eigene Schraffirung 
angedeutet ; daselbst sind die Bohrungen mittelst starker, 
schwarzer Linien gekennzeichnet. 

Der konische Vorsprung I des Bolzens f gleitet in einer 
entsprechenden konischen Rinne der Schraubenmutter 8 und 
wird durch eine Ringfeder w an diese letztere fest angedriickt, 
wobei die Federkraft nach Belieben regulirt werden kann, 
was durch das Anziehen der kleinen Schraubenmutter p 
mittelst eines Schliissels (siehe Fig. 4) bewerkstelligt wird. 
Der Bolzenf, welcher sich, wie auf den Figuren zu sehen, 
ziemlich weit in die GlasrOhre b cylindrisch verlangert, ist 
selbstverstllndlich mit dem beweglichen vorderen Theile des 
Verschlusses f e s t verbnnden, was durch eine Gegenmutter i 
mit quadratischem Einschnitte in leicht zu begreifender 
Weise bewerkstelligt wird. Durch die beschriebene Ein- 
richtung des Stahlverschlusses, auf deren weitere Einzelheiten 
ich vorliiufig nicht nilher eingehen will, ist uns offenbar das 
Mittel in die Hand gegeben: durch Drehung des beweglichen 
vorderen Theiles des Apparates die capillare Rohre c in 
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eine solche Lage zu bringen, dasa die Druckverhaltnisse 
innerhalb und ausserhalb des Apparates ausgeglichen wer- 
den, ohne dabei das Volumen des ganzen Apparates zu 
tindern. 

Die Bedingungen, bei welchen dieses Ausgleichen statt. 
findet, sind leicht zu ersehen: wiiren a und c zwei Robren 
von gleichem Durchmesser, so mtlsste man das Niveau des 
Quecksilbers in beiden Rohren auf gleiche HBhe bringen; 
ist dae eber nicht der Fall, und haben wir 88, wie im Dampf- 
dichtedilatometer , mit einer weiten und einer capillaren 
Rohre zu thun, so muss durch genaue Messung ein und 
fur alle ma1 der Einflum der Capillardepression in c fest- 
gestellt werden. 

Diese Grosse muss, da sie in delnselben Sinne wie der 
Siussere Barometerdruck bei m wirkt , zu der beobachteten 
Barometerhohe addirt werden. Um etwaige Zweifel Uber 
den zuverliissigen Verschluss zu beseitigen, sei bemerkt, dass 
bei phyeikalischen Arbeiten eine Reihe von Apparaten an- 
gewendet werden, welche sogar far Oase wie WasserstotT 
dicht Bind; auwerdem muss dieser Verschluss ja nur queck- 
silbrdicht sein. Dieses wird schon durch die capillar- 
depressiven Krafto zwischen zwei auf ’la - I/, mm vonein- 
ander entfernte Eisenstiicke erreicht , dudem arbeitet der 
Apparat nur unter gewahnlichem Drucke. Ungeachtet dessen 
wurde mein Apparat , dessen sorgfaltige und elegante Aus- 
fiihrung ioh dem Geschicke des Hrn. Wiedemann’ )  zu 
verdanken habe, unter der Bedingung kergestellt, dass er bei 
einem Drucke von 2,5 Atmosphiiren quecksilberdicht sei, 
wa6 auch in leichter Weise geschehen ist. 

Was die V e r k i t t u n g  d e r  G las -  und  M e t a l l t h e i l e  
des Apparates anlangt, 80 will ich auch dariiber einiges 
sagen. Die Theile der Bohren b und c ,  soweit sie in den 
Stahlverschluss eingekittet sind, werden mit Flusssilure ge- 
iltzt , die geatzten Stellen mit Wasserglas bestrichen und, 
nachdem sie ausgetrocknet ; mittelst einer Miechung von 
Bleiglitte mit Glycerin (in der Praxis oft unter dem Namen 

1) Physikalisch-mechanisches Institut in Munchen. 
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,,Silberkitt" hekaant) von der Consistenz eines dicken Breiea, 
in die betreffenden Theile des Verschlusaes eingekittet. Dieslev 
Kittmittel, welches besoeders filr Apparate, welcha bei hohen 
Temperaturen arbeiten sollen, empfohlen wurde, hat sich bei 
d e n  Qebrauche meines Apparates vorziiglich bewghrt, da es 
ausserdem durch die angeweadeten Beizflilssigkeitea in keiper 
Weise angegriffen wird. Andere gute Kittungsmittel, wie 
z. B. Schwefel mit Bimsstein, Wasserglas rnit Kreide, Was- 
serglas mit Gyps u, dergl. mehr, sind, theils infolge ihrer 
Sprodigkeit , theils wegen ihrer Angreifbarkeit dvrch die 
Heizflilssigkeiten, fur unseren Zweck nicht zu erppfeblen. Es 
erubrigt noch, bei der Besprechung der mechanischen Details 
am Apparate, das S c h m i e r  m i t t e 1 zu erwahnen, desseq ich 
mich mit grossem Erfolge bediente, urn die gleitande Ober- 
flilche des Bolzens f, sowie die Oberflache des Schrauben- 
gewindes der Hiilse h damit zu versehen. 81s solches Schmier- 
mittel gebrauchte ich fein pulverisirten weichen Graphit; es 
gentigt, auf diu mit Weingeist oder Metalllack befeuchtete 
Oberflache, mittelst eines Pinsels, etwas Graphitpulver auf- 
zutragen , und die bestrichene Stelle austrocknen zu lassen. 
Das so aufgetragene Graphitpulver haftet, besonders an den 
sich reibenden Stellen, ungemein fest und verleiht ihnen 
einen eigenthiimlichen Glanz und Politur ; ausserdem hat 
sich aus directen Versuchen ergeben, dass zwischen solchen 
Oberflllchen die capillardepressiven Kriifte noch grbsser 
als wie beim gewiihnlichen Eisen sind. 

Der Besohreibung des Apparates reihe ich die O p e r a -  
t i o n  d e r  F i l l l ung  desselben mi t  Quecks i lber  unmittel- 
bar an. Der auseinandergeschraubte Apparat wird duroh 
die Oefinung der Rahre, b rnit trockenem Quecksilber ge- 
ftillt, wobei, behufs der Entfernung der an den WLnden haf. 
tenden Luftblasen, die bekannte Durchfllhrung einer kleinen 
Luftblase durch die ganze Oberflilche des Quecksilbers vor- 
genommen wird, wobei selbstverstindlich die Oeffnung der 
Rohre b verschlossen sein muss. Alsdasp legt map den 
Apparat so, dass das Gefags n horizontal, die Rahre 6 ver- 
tical liegt, und schreitet zur zweiten Operation, der Ver- 
schraubung der Verschlusses. Der zuerst in die flohre 6 
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hereindringende cylindrische Theil o des Bolzens f driickt 
auf das darin befindliche Quecksilber und bringt eine 
gewisse Menge desselben zum Ausfliessen; das dauert aber 
nur so lange, bis die Schraubenmutter in das Schrauben- 
gewinde eingegriffen hat: es fliesst weiter, infolge der Capil- 
lardepression zwischen den Schraubengewinden, kein Queck- 
silber aus, sondern das weitere Anziehen der Schrauben- 
mutter treibt das Quecksilber durch die Bohrungen des 
Verschlusses weiter, bis es zum Ausfliessen bei der MUn- 
dung m der Capillaren c gelangt. Dabei wird selbstversthd- 
lich durch das hinaufsteigende Quecksilber zuerst stlmmt- 
liche Luff aug den damit geftillten inneren Theilen des Ver- 
schlusses vertrieben, und so gelingt es, den Apparat vollstan- 
dig mit Quecksilber zu ftillen. 

Aber nicht nur diesen Zweck verfolgte die Construction 
des Verschlusses; es beginnt namlich das Ausfliessen des 
Quecksilbers aus der Mandung der Capillare c noch weit 
bevor die Schraubenmutter vollstilndig angezogen ist I), und 
darin ist uns offenbar das Mittel in die Hand gegeben, 
einige Gramm Quecksilber vorrsthig zu halten, was, wie wir 
sehen werden, von grosser Wichtigkeit ist. 

Zur Bequemlichkeit des Hin- und Hertragens dee Appa- 
rates, namentlich aber fiir einige kathetometrische Messungen, 
die man an demselben vornehmen muss, kommt er auf ein 
Specie11 zu diesem Zwecke eingerichtetes Gestell, welches 
in Fig. 6 abgebildet und wohl keiner weiteren Beschrei-' 
bung bedarf; zu erwahnen ist nur, dass man das GestelE 
auch auf die Seite m n o p  legen kann, wobei also der 
Apparat horizontal zu liegen kommt, wie das z. B. bei der 
Fiillung mit Quecksilber nothwendig ist. Ein Gummiband g 
dient zur Befestigung des cylindrischen Gefasses a des Appa- 
rates an das Tragegestell. 

Dem Heizgefi lsse  musste ich eine von den bisher ge- 
brauchten Einrichtungen dieser Ar t  abweichende Form geben 

1) Diesen Zust.and will ich in der Folge mit den Ausdruck ,,halb 
verBchraubtiL bcaeichnen. 
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Der bewegliche Theil des Verschlusses, musste, behufs der 
oben erwghnten Einstellung der capillaren RGhre c ,  ausser- 
halb des Heizgefilsses sich befinden, wobei ich nicht ver- 
gessen will, vorauszuschicken , dass bei der Einstellung der 
Capillaren, welche weiter unten ausfiihrlich beschrieben wird, 
wir das Gefilss a gar nicht xu sehen brauchen. 

Die Fig. 8, 9-10 magen die Einrichtung des Heizgo- 
fasses ersehen lassen. Das aus starkem Messingblech her- 
gestellte cylindrische Clefass ist pben mit einern starken 
breiten Rande 0 0 ,  dem ein ebensolcher k k  des Deckels m 
entspricht, und zwischen welchen (Rhdern)  ein Dichtungs- 
ring g aus geeignetem Material (z. B. Leder, Gummi, Carton 
11. s. w.) zu liegen kommt. Unten geht das Gefllss in ein 
schm5leres s q r t ,  von ca. 200 ccm Inhalt iiher, welches voll- 
standig mit der Heizfilissigkeit gefiillt und durch directe 
Eeuerung von unten erhitzt wird. Die einzige Oeffnung des 
Gefasses v v  dient dazu, die Hulse h des Apparates durchzu- 
lassen, ist aher, wie zu sehen, breiter als diese letztere, was 
zum leichten Einbringen des Apparates von Bedeutung ist. 
Der gewalbte Deckel des Gefilsses ist mit drei auf einer 
Richtung liegenden Oeffnungen f, y, j versehen, von denen 
die mittlere f zur Verbindung mit dem Kuhler k, die beiden 
Seitenoffnungen j nnd y zum Einbringen der Thermometer 
T T dienen. 

Auf dem Boden des breiten Theiles des Heizgehsses, 
liegt ein kleines Drahtgestell L P R ,  welches auf der Fig. 9 
eigens rtbgebildet ist und auf welchem mittelst des Korkes Q 
der ganze Apparat zu liegen kommt, sodass er in der 
Oeffnung v v  durchaus nicht eingehengt ist, und sie ihm 
nicht als Stiltze dient. Der Verschluss der Oeffnung vv  
wird dadurch hergestellt, dass der breite Rand der Hiilse h 
sich an die inneren Wandungen des Gefasses anlegt; auf 
dem aus der Oeffnung harvorragenden Theile dieser Hulse 
befindet sich ein Dichtungsring w von geeignetem Material 
und von solcher Dicke, dam, nachdem der Verschluss ,,voll- 
standig" verschraubt, die Schraubenmntter den genannten 
Dichtungsring fest an die Rander der Oeffnung u v  andruckt. 
Als Dichtungsring sind am besten, filr beinahe jede Heiz- 
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fllissigkeit, mehrere aufeinander liegende Papierringe, denen 
sich yon der Seite der Schraubenmutter ein solchtir von 
Eisenblech anreiht. Specie11 fiir Wasser als Heizfllissigkeit 
ist jedoch ein Gummiring zu empfeblea. Ein kleiuer Ein- 
schnitt d in dem Rande der Htilse h, dem ein an die Wapd 
des GefRsses angelbhteter Stift d' entspricht, sorgt dafilr, 
dass der Apparat auf keiner Weise %us seiner verticalen 
Lage kommt. Nachdem der Apparat in mgedeuteter Weise 
in das Heizgefass eingebracht ist, stellt man tibrer ihn eipen 
Nantel q9y6 mit konischem Deckel, welcher vnten Eia- 
schnitte ftir die Halse A, sowie fur die Driihte des Gestelles 
L PR besit3t; ebenso sind im Deckel des Mantels Oeffnungen 
y' und j ' fiir die Thermometer, entsprechend den Oeffnungen 
y und j des Deckels m. Endlich befindet eich auf dem 
Deckel des Mantels eine Rinne DD aagelothet, durch welche 
die vom Xtihler zurlickkehrende Heizfltissigkeit beinahe bis 
zum Boden des Gefasses abfliesst. 

21 ist eine runde, mit einem Ausschnitte versehene 
Platte aus starkelp Eisenblech, die auf den Ring des das 
Heizgefass tragenden Stativs aufgelegt ist und auf welche das 
ietztere zu stehen komht. iii., sind Klemmschrauben, derea 
Zahl vier bis sechs ist, uad niittelst welcher die Dichtuqg 
des Deckela bewerkstelligt wird. 

Was die F l i i s chchen  anlangt, worin ich die ab- 
gewogene Menge der zu untersuchenden Substanz in den 
Apparat brachte, so beabsichtigte ich zuerst, iihnlich wie es 
Hr. V. Y e y e r  mschte, gekriimmter Flaschchen mich zu be- 
dienen. Allein durch directe Versucbe, die der Hr. Glasfabrikant 
J. Q r  e i n  e r ,  welcher die Glastheile fur meinen Apparat an* 
fertigte, in gef$lligster Weise flir niich angestellt , hat es 
aich erwiesen, dass solche Flaschchen gern in der' Biegung 
des Apparates stecken bleiben; infolge dessen gnben wir 
den Flllschchen die Form der Fig. 5 Ein solches Flilsch- 
chea darf so dick sein, dass ea dem inneren Rurchmesser 
der Kriimmung entspricht, ohne dass es beim Durchgang 
irgend ein Biaderniss fiadet. 

Zur Ermittelung der Grasse solch eines Flischcheas 
beschreibt man mit dem Radius der mittleren Krummung 
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bei b zwei BBgen: p m o  ynd p n o ,  derm weiteste Entfernung 
= mn a deld inneren Durchmesser der Rijhre b ist. 

Ich bediente mich bei meinen Versuchen s t e t s  e i n e s  
u n d  desse lben  F l a s c h c h e n s  (etwa 2,7 g Quecksilber bei 
gewohnlicher Temperatur fassend) ; wurde dasselbe durch die 
Substanz nicht vijllig gefiillt, so geschah dieses durch Hinein- 
bringen einer entsprechenden Menge von Quecksilber, welches 
Verfahren, wie bekannt, schon von verschiedenen Forschern 
gebraucht wurde. Der Grund dafur ist einfach der, dass bei 
siimmtlichen Bestimmungen der Constantea fur den Apparat, 
das Flaschchen denselben s t e t s  b e g l e i t e t ,  wodurch die sonst 
in der Rechnung vorzunehmende , unerquiokliche Correction 
fur das Flilschchen wegfdlt. $elbstverst$ndlich ist man aber 
an die Erfiillung dieser Bedingong nicht gezwungen und 
kann beliebige Flaschchen, Eimerchea etc. anwenden, ja  so- 
gar die Substanz, falls sie fest ist, in 8tuckchen einfuhren, 
wobei jedoch jedesmal eine Correction unentbehrlich ist.') 

Ich wende mich nunmehr zur Beschreibung der einzel- 
nen Manipulationen mit dem Apparate und zunbchst zur : 

B e s t i m m u n g  d e r  C o n s t a n t e n  f u r  d e n  A p p a r a t .  

1. B e s t i m m u n g  d e r  C a p i l l a r d e p r e s s i o n  Bt fiir 
y e r s c h i e d e n e  T e m p e r a t u r e n .  - Diese Operation ist die 
erste , welche am Apparate vorgenommen werden soll, und 
die e inz ige ,  bei welcher wir es mit Hijhenmessungen zu thun 
haben. Zum Zwecke dieser Messung wird der Ballon a oben 
bei t (siehe Fig. 2, und Fig. 2b) mit einer kleinen capillaren 
Rohre versehen, welche spater, nach Vollendung der Opera- 
tion, zugeschmolzen wird. Man verschliesst diese Capillare 
n i t  einem Gummistijpsel, fullt den Apparat, wie oben an- 
gegeben, mit Quecksilber, befestigt ihn auf dem Tragegestelle, 
wie auf Fig. 6 zu seLea ist, und stellt ihn nun auf den Mess- 

I) Daa physikalisch - mechaiiische Institut von B ohm u. W i e d e - 
m a n n  in Mtinchen hat die Anfertigung und Lieferung meiues ,,Dampf- 
dichtedilatometers" nebst allen dam gehorigen Theilen: wie Tragegestell, 
Heizgeftiss, Fltischcheu etc. ubernommen, wobei die dazu gehorigen alas- 
theile in der ,,Fabrik fur Priicisionsglasinatrumente" von J. Gre iner  in 
Munchen hergestellt werden. 
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tisch vor das Kathetometer. Nachdem man sich iiberzeugt 
hat,  dass der Apparat feat und senkrecht steht, ltiftet man 
den Gummistijpsel und lisst das Quecksilber aus der Mlin- 
dung der Capillaren (welche irgend wie, also z. B. senkrecht 
steht) frei herausfliessen. 

1st dies Herausfliossen vollendet , so wird die Niveau- 
differenz des Quecksilbers in a und c gemessen. Zur  Con- 
trole wiederholt man das Verfahren einige ma1 und bei 
verschiedenen Stellungen der Itohre c, wobei natiirlich gleiche 
Zahlen sich ergeben mtissen. So kann man z. B., indem 
man die Capillare c im Anfange senkrecht eingestellt hatte, 
durch allmiihliches Neigen derselben immer eine weitere 
Portion des Quecksilbers zum Herausfliessen bringen und 
10 bis 15 Messungen rasch hintereinander ausflihren , bis 
endlich das Niveau des Quecksilbers im Gefhsse a das 
untere Ende des cylindrischen Theiles erreicht hat. 80 ge- 
schieht die Messung der Capillardepression bei gewijhnlicher 
Temperatur ; von grbsserer Bedeutung ist die Messung boi 
hoheren Temperaturen, welche in folgender einfachen Weise 
bewerkstelligt wird. Der Apparat kommt in ein Sandbad, 
welches sich in einem von Blech hergestellten Kasten befindet, 
dessen Dimensionen und Form nahezu denen des unteren 
Theiles des Heizgefasses entsprechen, dessen Hohe jedoch 
nur halb so hoch wie die des letzteren ist, sodass etwa ein 
Dritttheil des cylindrischen Gefasses a aus den Riindern des 
Sandbades hervorragt. Der Apparat wird, wie friiher an- 
gegeben, geftillt (wobei die Capillare bei t mittelst eines Gummi- 
stopsels verschlossen), in das Sandbad hineingebracht, letzteres 
>is zum Rand mit Sand gefilllt und der aus dem Sandbade 
hervorragende Theil des Glasballons (I mit Filz umgeben. 
Das so montirte Sandbad kommt auf die Eisenplatte xx 
(siehe Fig. 8 und Fig. 10) und wird nun allmhhlich bis 200° er- 
,hitxt. 1st diese Temperatur erreicht, und zeigt das Thermo- 
meter in den oberen und unteren Sandschichten gleiche Tem- 
peratur, so entfernt man den Filz, offnet die Capillare bei t, 
lilsst das Quecksilber frei aus der Mlindung der Rbhre c 
herausfliessen u. s. w., kurzum man macht die Messung genau 
so wie die friiher beschriebene, mit dem Unterschiede, dass 
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wir nicht so viele Messungen hintereinander ausfuhren kannen, 
da nur, wie gesagt, ein Dritttheil des GefBsses a sichtbar, reap. 
der Messung zuganglich irjt. Wahrend der Abkiihlung des 
Sandbades, welche, wie bekannt, nur hijchst langsam vor sich 
geht , konnen noch beliebig viele Messungen far Zwischen- 
temperaturen angestellt werden, wobei von Zeit zu Zeit das 
herausfliessende Quecksilber durch Zugiessen eines solchen 
durch die Capillare bei t ersetzt wird. Dass die dabei er- 
haltenen Zahlen nicht bedeutend voneinander differiren, ist 
vorauszusehen. Ich ftihre als Beispiel die Werthe von St fur 
den Apparat, mit welchen ich gearbeitet habe, an: 

Temperatur I Capillardepression 
- ___ - - __ 

1 = gew. Temp. = 17--20° C. ' IS, = 8,35 mm 
1 =  1000c. . . . . a, = Y,91 1 )  

= 150 ,, . . . . : : : i = 9,25 ,, 
t = 200 ,, . . . . : . . 1 5, = 9,3G ,, 

Da die Einrichtung des Sandbades uns ermoglicht, die 
Messung bei genau denselben Bedingungen vorzunehmen, 
wie wenn der Apparat sich im Dampfe einer Heizfliissig- 
keit befande, so kbnnen die gewonnenen Zahlen auf eine 
hochste Genauigkeit Anspruch machen , was durch Be- 
rechnung aus den fir diesen Zweck existirenden Formeln 
niemals erreicht werden konnte. Was die Ablesung der 
Niveaus betrifft, so ist man berechtigt, in der Rohre a den 
oberen Theil des Meniscus, in der Rohre c den mittleren 
Theil desselben abzulesen. 

Bei dieser Gelegenheit mochte ich niclit unterlassen, auf 
einen Umstand hinzuweisen, durch den man leicht irre ge- 
fiihrt werden kann; es kommt namlich der Fall vor, dass der 
Quecksilberfaden in der Capillare, nach Beendigung des Aus- 
fliessens, nicht unmittelbar an der Mtindung m derselben 
abbricht, sondern in einiger Entfernung von derselben sich 
ainstellt, sodass man glauhen kann, es sei zu vie1 heraus- 
geflossen. Allein der Versuch wird, bei denselben Bedingungen, 
immer dasselbe zeigeii, weil dies0 Abnormitat , als Folge 
der zu grossen Capillardepression im Schnabel der Capii- 
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laren, falls die Oeffnung derseben zu eng ist, stets stattfindet. 
Idit der Bestimmting der Capillardepression Wird zugleich 
eine weitere Operation vorgenommen, namlich die : 

2. A n f e r t i g u n g  e i n e r  T a b e l l e ,  m i t t e l s t  we lche r  
m a n  n a c h  d e r  M e n g e  des  a u s  d e m  A p p a r a t e  h e r a u s -  
ge f los senen  Q u e c k s i l b e r s  d i r e c t  d i e  e n t s p r e c h e n d s  
E i n s t e l l u n g  d e r  C a p i l l a r e n  i n  d ie  , , N o r m a l e  L a g e "  
t iblesen k a n n ,  welche Einstellung mit Hiilfe eines getheilten 
Kreisbogens bewerkstelligt wird. Unter ,,Normaler Lage" 
der Capillarenrohre c fiir eine gewisse Temperatur t o  ver- 
steht man diejenige, bei welcher das Niveau des Quecksilbers 
in a und c auf gleicher Hohe sich befindet; haben wir unsere 
Capillare in diese Lage gebracht, so bleibt uns nur bei der 
Ausfuhrung der Berechnung zu der wahrend des Versuches 
gemessenen Barometerhohe die der Temperatur t o  entspre- 
chende Capillardepression & zu addiren, von dieser Summe 
die der Temperatur to  entsprechende Spannkraft des Queck- 
silberdampfes gt zu subtrahiren, um den Druck zu ermitteln, 
unter welchem sich das betreffende Dampfvolumen befindet. 

Die Herstellung der genannten empirischen Tabelle ge- 
schieht am zweckmassigsten in folgender Weise. An  die 
Capillare bei t wird ein kleiner Gummischlauch mit Quetsch- 
hahn angebracht, der Apparat mit Quecksilber gefiillt und 
Yor dern Kathetometer aufgestellt, dabei die Capillare c in 
die senkrechte Stellung gebracht und unter der Miindung na 
derselben ein graduirter Messcylinder angebracht, der zu r  
Aufnahme .des herausfliessenden Quecksilbers client. 

Man offnet alsdann den Quetschhahn und bringt, durch 
Hineinblasen mittelst des Schlauches, eine beliebige Portion 
des Quecksilbers zum Ausfliessen , wonach der Quetschhahn 
wieder geschlossen wird. Wir haben so denselben Fall ,  als 
ob eine gewisse Menge von Dampf sich im Apparate ge- 
bildet hatte und infolge dessen eine bestimmte Quantitat von 
Quecksilber verdrlngt wurde; diese Menge notiren wir uns 
und bringen alsdann') durch Drehung die Capillare in die 
,,Normale Lage", wobei noch Quecksilber ausfliesst, welches 

11 Mit Zuhiilfenahme des Kathetometere. 
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in demselben Messcylinder aufgefangen wird. Nun beobachtet 
man auf einem beliebig eingetheilten Halbkreise, der hinter 
der Capillare angebracht wird, den Theilstrich, welcher der 
Lage der Capillare entspricht, und notirt sich diese Beob- 
achtung neben der erstgenannten. Alsdmn beginnt das S p M  
von neuem: man bringt die Capillare wieder in die senk- 
rechte Lage, bringt durch Einblasen von Luft eine weitere 
Portion von Quecksilber zum Ausfliessen u. s. w. Es ge- 
niigen f i h f  bis zehn solche Beobachtungen, urn durch Inter- 
polation beliebig viele Zahlen far die Tabelle zu gewinnen- 
Wir erhalten dadurch etwa folgende Tabelle: 

- - - - - 
Cubikcentimeter des 

bei senlcrechter Stellung 
der Capillaren heraus- 

geflossenen Queckeilbers : 1 brin en: 

I Stclle die Capillare auf den 
und den Theilstrich, um sie 

, in die ,,Norinale L a p "  zu 

- _- (Folgeu -- Znhleo) - - (Folgen%nhlen, - 
- __ -_ _ _ -  . - __- 

Selbstverstandlich kann nach dieser TRbelle die Ein- 
stellung der Capillaren h i t  dem hochsten Grade der Genauig- 
keit ausgeftihrt werden - ebenso sls wenn wir das GefAss a 
vor unseren Augen hatten. Ausserdem gibt das Auffangen 
des Quecksilbers in einen graduirten Cylinder ein bequemes 
Mittel, urn uns zu iiberzeugen, ob sich im Apparate, dessen 
Volumen wir kennen, die zulassige Menge von Dampf ge- 
bildet oder diese Grenze tiberschritten, was dann der Fall 
ist ,  wenn das Niveau des Quecksilbers sic11 schon in der 
Kriimmung der Rohre b befindet. 

3. B e s t i m m u n g  des  Gewich te s  d e s  Q u e c k s i l b e r s  
im A p p a r a t e  be i  ve r sch iedenen  c o n s t a n t e n  Tempe-  
r a t u r e n .  - Als solche constante Temperaturen gelten, tvie 
schon oben erwghnt wurde, die der anzuwendenden Heiz- 
fliissigkeiten, zu ihnen gesellt sich ausserdem eine weitere, 
der Nullpunkt. bei welchem ebenfalls das Gewicht des Queck- 
silbers im Apparate bestiinmt werden soll. Die Ftillung des 
Apparates bei Oo geschieht in der einfachen Weise, dass 
man den mit nbgekiihltem, trockenem Quecksilber geftillten 
Appttrat, in welchem das ebenfalls mit Quecksilber ge- 
fullte Flaschchen sich befindet, ,,halbverschraubt" im zer- 
stossenen Eise ca. eine Stunde stehen kss t  ; alsdann wird 
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der Apptlrat im Eise selbst ,,vollstiindig'( verschraubt rascli 
herausgenommen, iiber einem Gefasse von grosseren Dimen- 
sionen entleert und das Quecksilber auf einer groberen che- 
mischen Wage bis auf Centigramme genau gewogen. Was 
die Bestimmung der Gewichte des Quecksilbers bei allen 
iibrigen Temperaturen anbelangt, so geschehen sie alle nach 
demselben Schema wie die eigentliche Bestimmung der Dampf- 
dichte, d. h. der mit Quecksilber gefiillte Apparat wird in 
das Heizgefkss nach den angedeuteten Regeln hineingebracht 
und bis zur constanten Temperatur im Dampfe der Heiz- 
fliissigkeit erhitzt wobei infolge der Erwarmung ein Theil 
des Quecksilbers aus der Capillare c ausfliesst. Nun liisst 
man alles langsam erkalten, entleert den Apparat wie friiher 
und wagt das (in ihm zuriickgebliebene) Quecksilber bis auf 
Centigramme genau. Bei sammtlichen Fllllungen des Appa- 
rates mit Quecksilber ist darauf zu achten dass dasselbe 
vollkommen von Luft befreit sei. Um das zu erreichen, be- 
diente ich mich stets folgenden Verfahrens. 

Man bringt in den Apparat soviel trockenes Quecksilber, 
dass das Oefass a bis zur Kriimmung der Rohre b damit 
geftlllt ist, alsdann wird der Apparat in einem Sandbade bis 
auf 200° erhitzt, wobei nur der mit Quecksilber gefilllte 
Theil in Sand zu stehen kommt, die Rohre b dagegen aus 
demselben hervorragt. Nach einstiindigem Erhitzen bringt 
man das Sandbad mit Apparat noch heiss unter die Luft- 
pumpe und liisst nach dem Auspumpen das Ganze bis zum 
Abkiihlen darin atehen.') Diese scheinbar miihsame Opera- 
tion ist jedoch nicht genug zu empfehlen, denn sogar Spuren 
von Luft , welche bei gewohnlicher Temperatur kaum zu 
bemerken sind beeintriichtigen bci hoheren und hohen 
Temperaturen die Resultate betrachtlich. 

Ich bemerke hierbei, dass auch ein wirkliches Auskochen 
des Quecksilbers im Apparrtte, wobei letzterer, wie beschrie- 
bent in das Sandbad zu stehen kommt, vorgenommen werden 
kann; allein das Austreiben der Luft ist nach dem beschrie- 
henen Vqrfahren so vollstandig, dass die Operation des 

1) Dabei ist daa Quecksilbcr so gut wie a u s g e k o c h t  z t ~  betracliteii. 

. 
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eigentlichen Auskochens entbehrlich wird. Bis jetzt bin ich 
stillschweigend iiber den Umstand hinweggegangen, dass beim 
Erhitzen nicht der ganze Apparat in den Dampfen der 
Heizfliissigkeit sich befindet, sondern dass das im beweg- 
lichen Theile des Verschlusses enthaltene Quecksilber sich 
ausserhalb des Heizgeksses und bei einer unbestimmten 
Ternperatur sich befindet. Dieser Umstand ware allerdings 
als schwache Seite des sonst in sllen Punkten streng genauen 
Verfahrena zu bezeichnen. Allein es ist leicht zu beweisen, 
dass dieser Zweifel vollig unbegriindet ist. Bedenken wir, 
dass das Gewicht des Quecksilbers im erwiihnten Theile 
nur etwa l/aoo des Qesammtgewichts des Quecksilbers im 
Apparate ausmacht; dass ausserdem von diesem geringen 
Theile beinahe die Halfte (namlich die Menge, welche sich 
innerhalb des Verachlusses befindet und durch Wiirmefort- 
pflanzung auf der Temperatur der Heizfiassigkeit erhalten 
wird), ausser Betracht fallt, so ist es wohl begreiflich, dass 
der Fehler so klein ist, dass er kaum auf die fiinften Deci- 
malen der Rechnung einen Einfluss haben kann. 

Wie schon erwahnt, geschehen sammtliche Whgungen 
des Quecksilbers bis auf Centigramme genau und stets un- 
abhangig vom Apparate in einem geeigneten Wiigungsglase. 
Ich brauche nicht zu bemerken, dass die Correctionen der 
Thermometer und Gewichtssatze ebenfalls Gegenstand der 
vorbereitenden Arbeit ausmachen. Beziiglich der Zeit, die zur 
Ausfiihrung dieser lange zu besprechenden, aber sehr ein- 
fachen Operationen erforderlich ist, bemerke ich nus eigener 
Erfabrung, dass sie im ganzen kaum 10-15 Arbeitsstunden 
iiberschreitet. 

Beschreibung der Ausfiihrung einer Dampfdichtebecltimmung 
m i  t d em ,,Damp fdi c 11 t e d il a t o m e t er < I .  

Diese Operation, welche, wie schon frUher erwiihnt, 
zwei Wi igungen u n d  e i n i g e  B e o b a c h t u n g e n  e r fo r -  
d e r l i  c h m a  c h t und, inclusive aller Vorbereitungen, in der 
Zeit von 1-11/2 Stunde bequem erledigt werden kann, 
geschieht in folgender Weise. Der Apparat wird nach den 
angegebenen Regeln mit Quecksilber, beinahe bis an die 

31 Ann, d. Phya u. Chem X. F. XXIL 
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Miindung der Hulse gefullt; das Flbchchen rnit der abge- 
wogenen Menge Substanz in die OefEnung hereingedrtickt, 
letztere mit dem Finger verschlossen, wobei das ihberfltissige 
Quecksilber herausfliesst. Durch geeignetes Neigen steigt 
dann des Fraschchen in den Ballon a;  man entfernt den 
verschliessenden Einger , nachdem der Apparat wieder in die 
horizontale Lage gebracht, und Iiberzeugt sich, ob mit dem 
Flaschchen keine Luftblase in das Quecksilber des Gefhses 
a mitgerissen wurde. Hierauf wird das auseinander genom- 
mene Heizgefass horizontal, mit der Oeffnung v u  nach oben, 
auf den Arbeitstisch gelegt; die eine Hand bringt den mit 
der Korkunterlage versehenen Apparat, in geeigneter Lage, 
in dasselbe hinein; mittelst der anderen Hand wird auf das 
hervorragende Ende der HIilse der Dichtungsring w ange- 
bracht, alsdann der Apparat ,,halb verschraubt" und das 
Heizgefass aufrecht auf seiner Unterlage xz hingestellt. 
So montirt, wird das ganze einige Zeit sich selbst tiberlassen, 
damit das Quecksilber im Apparate die Temperatur des 
Ortes, welche an einem in das Heizgefass hineingehangten 
genauen Thermometer abgelesen wird, und welche ich als 
, ,Anfangs tempera tu r "  r in der Eolge bezeichnen will, 
annimmt. Durch Beobachtung des Quecksilberfadens in der 
capillaren Rohre c ist es leicht zu bestimmen, ob der 
Apparat die genannte Zimrnertemperatur erreicht hat. l) 

Alsdann wird der Apparat ,,vollstandig" verschraubt 2, 

und die Capillare c in die senkrechte Stellung gebracht; 
alsdann bringt man unter die Miindung der letzteren eine 
unter dem Winkel von 120° gebrachte Rohre S (8. Fig. 10) 
mittelst welcher das aus dem Apparate ausfliessende Queck 
silber in den graduirten Cylinder G fliesst. Es wird dann 
der Mantel cxp y 6 in geeignete Lage gebracht, der Deckel 
mit dem Dichtungsringe aufgesetzt und die Klemmschrauben 
angezogen. Durch die mittlere Oeffnung f des Deckels wird 

1) Ich machte am liebsten die genannten Vorbereitungen am Schlusse 
des Tages, sodass, beini Beginne der Arbeiten am niichsten Tage, ich 
direct mit der nlichst zu beschreibenden Operation anfangeii konnte. 

2) Die ,,vollstiindigeL' Yerschraubung erkennt inan an der Lage 
eines kleinen Zeichens, welches auf der Schraubenmutter angebracht ist. 

- 
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die abgemessene Menge der Heizfltissigkeit hineingegossen 
und dann diese Oeffnung, vermittelst des Vorstosses V,  mit 
dem KUhler K in Verbindung gebracht; endlich werden die 
Thermometer TT in den fur sie bestimmten Oeffnungen 
befestigt, und es wird mit dem Erhitzen begonnen, gleich- 
zeitig ein kleiner Schirm H zwischen dem Apparate und 
dem graduirten Cylinder hingestellt. Von jetzt bis zur voll- 
standigen Vergasung der Substanz ist die Anwesenheit des 
Experimentators kaum nothwendig. Anfangs fiiesst das 
Quecksilber tropfenweise aus der Mtindung der Capillare C 
aus; ist der Siedepunkt der Substanz erreicht, so wird dies 
Heransfliessen ein lebhafteres, zuweilen in Form eines kleinen 
Strahles, endlich, wenn die Substanz verdampft , hart das 
Herausfliessen auf. - Nun umhullt man das HeizgefAss mit 
einem Filzmantel, macht die Plamme mSglichst gross und 
lasst die Heizfliissigkeit etwa 15 Minuten lang lebhaft sie- 
den.') Fliesst aus der Capillaren kein Quecksilber mehr 
Bus, so ist die Dampfbildung vollendet; wir lesen am gra- 
duirten Cylinder das Volumen des herausgeflossenen Queck- 
eilbers ab und suchen in unserer Tabelle die entsprechende 
Theilung der angefertigten Papierscheibe, auf welche man 
die Capillare einstellen muss, damit sie in die ,,Normale Lage" 
kommt, wonach der Theilkreis angebracht wird und die Ein- 
stellung selbst geschieht. Man lasst den Apparat mit der neuen 
Stellung der Capillaren nicht langer als zehn Minuten stehen; 
das, bei der erwiihnten Drehung der Capillaren, nocli heraus- 
geflossene Quecksilber wird wie frtiher in dem graduirten Cylin- 
der aufgefangen und, nachdem es in ein geeignetes Gefilss liber- 
gossen , bis auf Centigramme genau gewogen. Gleichzeitig 
wird bei der Einstellung der Capillaren in ihre letztere Lage 
der herrschende Barometerdruck abgelesen, sowie durch .Ab- 
lesung der Thermometer 2, in1 Dampfe constatirt, ob sich 
etwa die Temperatur des Dampfes der Heizfltissigkeit durch 
irgend eine Ursache geiindert hat. 

1) Bei den Arbeiten init Anilin wurde aucli der Deckel des Gefdsses 

2) Das eine voii ihnen befiiidet sich im oberen, dss aiidere im uiite- 
init Filz bedcckt. 

re11 Theile des mit Dsnipf eifiillteii RaLliiies des Heizgefheses. 
31 * 
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Damit sind alle Beobachtungen flir die Bestimmung der 
Dampfdichte vollendet. Man befreit den Apparat vom Filz- 
mantel und lasst ihn langsam abkuhlen, wobei, infolge der 
Condensation des Dampfes, in den Apparat an Stelle dessen 
Luft eintreten wird; falls die Heizflussigkeit vor Feuchtigkeit 
geschiitzt werden soll, wie z. B. das bei Anwendung von 
absolutem Alkohol der Fall  i s t ,  wird dss offene Ende des 
Kuhlers mit einer Chlorcalciumrohre verbunden. Nach der  
Abklihlung wird der Apparat auseinander genammen, wobei 
man den umgekehrten Weg wie bei seiner Zusammenstellung 
einschliigt. Die Heizfllissigkeit wird in das €iir sie bestimmte 
Gefiiss ausgegossen und der Apparat zu einer neuen Dampf- 
dichtebestimmung hergerichtet. 

Das beschriebene Verfahren bleibt untor allen Um- 
standen dasselbe. 

Was die H e i z f l i i s s i g k e i t e n  anlangt, so gebrauchte ich 
die allgemein zu diesem Zwecke verwendete und von A. W. 
H o f m a n n  eingefuhrten, Wasser und Anilin'), zu denen 
ich noch nach dem Beispiele von V. M e y e r ,  das Xylo12) 
und endlich fur sehr niedrig siedende Korper (Aethylather, 
Schwefelkohlenstoff , Chloroform) absoluten Alkohols) mit 
sehr gutem Erfolge angewendet. 

Der  absolute Alkohol hat sich bei vielen Versuchen, 
die ich damit angestellt habe, so gut bewiihrt, dass ich seine 
Anwendung als Heizflilssigkeit nnr empfehlen kann , dabei 
mochte ich nur auf einige Bedingungen aufmerksam machen, 
deren Erfullung sich aus der Erfahrung als nothwendig 
erwiesen hat. Der absolute Allrohol wird iiber Aetzkalk in  
Stucken aufbewahrt ,  ebenso wie dies bei der Wasser- 
befreinng desselben nach dem Verfahren von M e n d e l e j  eff 
geschieht; ausserdem ist es gut, in das Heizgefass, und zwar 
auf dem Dache des Mantels, einige Stiicke Aetzkalk zu 
bsingen. Arbeitet man unter diesen Bedingungen, so ist 
es geradezu zu bewundern, wie man st.undenlung 
kommen constante Temperatur unterhalten kmn. 

eine voll 

1) Siedepunkt 180- 181 O. 

2) Siedepunkt 136-137 '). 
3) Siedepnnkt 77,5--18O. 
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Die F i i l l u n g  des  F l a s c h c h e n s  wurde bei flCissigen 
Substanzen auf folgende W eise ausgefiihrt. 

Dns ausgetrocknete Fliischchen, in welclies man unter 
Uinstanden neben der Substanz eine bekannte Menge von 
Quecksilber bringt, wird mit Eiltrirpapier umgeben, dann 
mit der betreffenden Substanz geftillt und sofort mit dem 
Stijpsel verschlossen. Alsdann ergreift man es mit einer 
Pincette und entfernt mittelst Filtrirpapier die etwa noch 
anliangende Flussigkeit ; nun wird das Flaschchen gewogen 
und nach der Wiigung sofort in den Apparat nach den 
angedenteten Regeln hineingebracht. Das Umwickeln mit 
Papier ist namentlich bei niedrig siedenden Eliissigkeiten 
nothwendig, damit diese nicht durch die Handwarme ver- 
dampfen, wodurch bei der sptiter eingetretenen Abkiihlung 
des Flaschchens die Entstehung von Luftblnsen in der Fltis- 
siglreit bedingt ist. 

Die mit Sorgfalt rein hergestellten Eliissigkeiten, die 
mir zur Bestimmung der Dampfdichte dienten, wurden in 
Glashtillen von der Form Fig. 7 aufbewalirt. Zum Heraus- 
giessen der Fltissigkeit wcrden beide zugeschmolzene Enden 
nbgebrochen, und nach dem kusgiessen der Fliissigkeit, was 
sehr hequem und tropfenweise geschieht, sofort wieder zu- 
geschmolzen, sodnss die Substanz kaum mit Luft in Beriihrung 
kommt. 

F e s t e K o rp  e r ,  welclie schmelzen, oline sich dabei zu 
verfluchtigen , werden im Flaschchen selbst geschmolzen; 
man bringt es zu diesem Zweck in ein Sandbad von geeig- 
neter Temperatur; beabsiclitigt man einen Theil des FlBsch- 
cliens mit Quecksilber zu fiillen, so wird dieses zunilchst in 
das Fllischchexi hineingebrttcht und die Substanz im Flilsch- 
clien iibor dem Quecksilber geschmolzen. In beiden Filllen 
ist der Stopsel dos Flaschchens, noch wilhrend die Subvtanz 
halb geschmolzen ist, hineinzupressen. Feste Korper, welche 
nicht schmelzen ohne sich dabei zu verfliichtigen, kbnnen in 
ein abgewogenes Sttickclien Bleipapier eingewickelt und dann 
in demselben fest zusammengedruckt werden, wonach. die so 
eingewickelte Substanz in das Fliischchen hineingeschoben, 
gewogen nnd der frei gebliebene Raum im Flaschclien init 
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Quecksilber erfttllt wird. Dieses letzte Verfahren habe ich 
auch, anstatt des Einschmelzens, beim Oxalsauremethy15lther 
angewendet und sehr bequem gefunden, da man dabei sicher 
sein kann, dass die Luft aus den Zwischenraumen der porosen 
Substanz vollkommen entfernt ist. - Jedenfalls ist ein 
solches Verfithren sicherer als das von einigen Experimen- 
tatoren angewendete und vorgeschlagene E indr i i cken  de; 
Substanz in das Fliischchen. - Nachtheilig wilre dabei viel- 
leicht die durch das Hineinbringen von Blei entstehende 
Verunreinigung des Quecksilbers , welche letztere iibrigene 
nur sehr gering sein kann. 

Die Re in igung  des ,,Dampfdichtedilatorneters", welche 
unbedingt vor jeder neuen Dampfdichtebestimmung vorge- 
nommen werden soll, wird auf folgencle Weise bewerhstelligt. 
Die Oeffnung der Glasrohre b wird mittelst eines Gummi- 
stijpsels, durch welchen eine kleine, rechtwinklig gebogene, 
Q-lasrohre hindurchgeht , verschlossen ; durch diese Rohre 
wird der Apparat unter der Luftpumpe mit der Wasch- 
flilssigkeit gefullt nnd ebenso diese letztere daraus entfernt. 
Ferner wird die Stahlhulse, um jede Bertihrung mit Siluren 
und dergleichen zu vermeiden , rnit einem Qummiiiberzug 
versehen. Von den Metalltheilen des Apparates bedarf die 
HUlse natilrlich keiner Reinigung, wohl aber mttsden von 
Zeit zu Zeit die sich reibenden Oberflachen des Verschlusses 
mit Graphitpulver versehen werden. 

Zum Answaschen wurde concentrirte Salpetersbure und 
Wasser angewendet; zum Schlusse wird einmal mi t  abso- 
lutem Alkohol ausgeptilt, wodurch ein schnelbres Trocknen 
des Apparates l) erreicht wird. 

Das Gesagte mage genilgen, um die praktischen Mani- 
pulationen mit dem Apparrtte als hinreichend erklilrt zu be- 
trachten, und ich wende mich nunmehr zur: 

Bq;rechnung der Resultate. 

Die Berechnung der Dampfdichte aus den Versuchs- 
beobachtungen geschieht nach der einfachen Formel: 

1) Durchs Saugen von warmer Luft durch den sicli im Trocken- 
schranke befindlichen Apparat. 
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na 780 (1 4- 0,003 665 .1 )  1 D D = - - .  __ .-- 
Y 0,001 292 8 b, + 8, -  O,' 

\YO : 
772 das Gewicht der angewendeten Subetanz in Grammen, 
t die Temperatur des Dampfes der Heizfliissigkeit, 
ut das Volumen des Drtmpfes bei to in Cubikcentimetern 
b, der auf Oo reducirte Barometerstand wiihrend des 

lit die der Temperatur t entsprechende Capillardepres- 

ot die Spannkraft des Quecksilberdampfes fur die Tem- 

0,003 665 der Ausdehnungscoefficient der trockenen Luft, 
0,001 2928 die Dichtigkeit der trockenen Luft bei 0' 

und 760 mm Druck bsdeuten. 
Diese Formel, deren einfache Ableitung ich wohl nicht 

auszufiihren brauche, enthalt sammtliche Correctionen und 
ist daher auch die einzige, die fiir das Verfahren angege- 
ben werden kann. Es ertibrigt mir nur, die Berechnnng von 
D,, d. h. des Volumens des Dampfes bei to  nilher zu be- 
sprechen, da dje iibrigen Glieder der Formel nus eine mechi- 
nische Rechnung erfo'rdern. 

Zur Bestimmung des Volumens des Dampfes ist, wie 
oben erwahnt, die Henntniss der Menge des Quecksilbers 
erforderlich , welche anfangs im Apparate enthalten ist. 
Diese Bestimmung kann aber offenbar durch directe 
Wiigung nicht ausgefiihrt werden , weil ja der Apparat 
dabei schon in das Heizgefass eingebracht, resp. fest damit 
verbunden ist; sie wird nunmehr rechnerisch, und zwar vie1 
genauer, als durch unmittelbare Wilgung, ausgefiihrt. Da 
wir stets als Anfangstemperatur t die Zimmertemperatur 
nehmen, so geniigt es offenbar, das Gewicht des Queck- 
silbers im Apparate bei O o  und bei einer weiteren con- 
stanten Temperatur t (also z. B. bei der Temperatur des 
siedenden Wassers) zu kennen, um aus diesen Daten einen 
Ausdruck abzuleiten, der uns das Gewicht des Queck- 
silbers im Apparate fur jede beliebige, zwischen O o  und to  
liegende Temperatnr unmittelbar gibt. Bezeichnen wir mit 

Versuches in Millimetern, 

sion in Millimetern, 

peratur t in Millimetern, 
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Go und G, die Gewichte des Quecksilberd im Apparate 
bei Oo und bei to, so lautet der oben genannte A d r u c k :  

gleich dem Gewichte des Quecksilbers im Apparate ftir die 
Anfangstemperatur r.l) Dabei ist aber nur der mehrfach 
erwiihnte Umstand nicht zu vergessen, dass bei siimmt- 
lichen Bestimmungen der Gewichte des Quecksilbers das 
Fliischchen sich im Apparate befindet und also ebenfalls 
mit Quecksilber gefiillt gedacht werden soll. 

Haben wir nun, wie das bei der Bestimmung der Dampf- 
dichte der Fall ist, im Fliischchen eine gewisse Menge Sub- 
stanz, so muss aus dem Qewichte G, diejenige Menge von 
Quecksilber subtrahirt werden , welcher der eingeftihrten 
Substanzmenge entspricht ; dies ist aber ohne Schwierigkeit 
auszufuhren. Denn in der That: wir kennen einerseits das 
Gtewicht Qf des Quecksilbers , welches das Flischchen fasst, 
und andererseits die Menge des Quecksilbers , welches im 
FlLschchen neben der Substanz enthalten ist, Q.; folglich ist 
die Differenz der beiden Grijssen Qr und Q, der gesuchte 
Subtrahend der Grosse G,. 

Haben wir nun das ,,Anfangsgewicht" des Quecksilbers 
im Apparate, die Menge des durch die Bildung des Dampfes 
aus dem Apparate verdrangten Quecksilber Gt sowie das 
bekannte Volumen V, des Apparates bei der Temperatur t 
der Heizfliissigkeit, 60 findet man ohne weiteres dss gesuchte 
Volumen Vt des Dampfes. 

Es miige folgendes Beispiel (Abschrift vom Versuchs- 
hefte) die Art  der Berechnung der Dampfdichte aus den 
Versuchszahlen naher auseinandersetzen. 

1) Fur den Apparat, dessen icli mich bei meinen Versuchen bediente, 
war der Werth von G,: 

Go = 790,302 4 G~ = 790,3024 - '; 'wobei ( G ,  = 775.764 3 . .  . ( t  = 98.40). 
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B e i s  p i el. 
Versuch Nr. 9. 

Substanz, cleren Dampfclichte zu bestimmen ist: Aethyl- 
alkohol C,H,O = 46. 

berechnet 1,5939, 
Ihre Dampfdichte { gefunden 1,6072. 

Heizfliissigkeit: W a s  s e r. 
I. B e o b a c  h t u n  g en. 

Barometer bei 17, = b = 720,5 mm, 
Barometer bei Oo = b, = 718,38 mm , 
,,Anfangstemperat~ir~~ = z = 17,2O, 
Temperatur des Dampfes = t = 98,43. 

11. W a g u n g e n .  
Substanz + Flaschch. + Quecksilb. + Uhrglas = u = 

Flaschch. + Quecksilb. f Uhrglas = p = 
FlBschchen -I- Uhrglas = 7 = 

7,3668, 
7,3218, 
5,9147. 

Darans: m = a - /3 = 0,0450; Qd = p - y = 
Bei to  herausgeflosu. Quecksilb. + Wagungsglas = 91 = 453,281, 

Wagungsglas allein = 5 = 30 631. 

1,4071. 

Daraus: G t  = 11 - 5 = 423,650. 

111. C o n s t a n t e  Zal i len  far den Versuch .  
ht = Capillardepression bei t o  = 8,9 mm, 
ot = Spannkraft des Quecksilberdampfes bei t o  = 0,72 mm, 

Qr = Gewicht des Quecksilbers, welches das Flaschchen 

G, = Anfttngsgewicht des Quecksilbers im Apparate ftir 

JTa = Volurnen des Apparates bei t o  = 58,096 ccm. 

bei gewohnlicher Temperatur fasst, = 2,577 g , 

die Temperatur t = 787,763 g , 

IV. Berechnungen .  
Angefangen mit der Menge von Quecksilber: 787,763 g, 

vermindrmt,um die Griisse: 9- Q,=2,5770-1,4071= 1.1699 gq 
also mit 787,763 - 1,1699 = 786,5931 g Quecksilber. 

Bei t o  ist aus dem Apparate das Gewicht Gt = 422,650 
von Quecksilber herausgeflossen. 

Es bleiben im Apparate bei to :  
786.5931 - 422.650 = 363.9431 g Quecksilher. 
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welche das Volumen: 
363,9431 27,255 ccm einnehmen. 13,596 (1 - 0,000 181 5:9&3j = 

Es ist aber das Volumen des Apparates bei 

folglich ist das gesuchte Volumen des Dampfes bei t o :  
to  = V, = 58,096 ccm; 

55,096 - 27,255 = 30,841 ccm = V t .  
Setzen wir nun unsere Versuchszahlen in die oben an- 

gefiihrte Formel, so erhalten wir: 
DD = 0,0450.760 (1 + 0,003 665 .98,43) . 1 

30,841 0,001 292 8 718,38 -t 8,9 - 075 ' 
welcher Ausdruck uns, nach Berechnung, clas oben schon an- 
gefuhrte Resultat: D D = 1,6072 ergibt, 

Behufs bequerner Rechnung kann 
des Bruches: 

otl'enbar der Wertla 

760 (1 + 0,003 665. t )  
0,001 292 8 

-- __ 

fur jeden Siedepunkt der anzuwendenden Heizfliissigkeiten 
ein und fiir alle ma1 ausgerechnet werden, sodass die Rech- 
nung eine hochst einftlche wird. 

B e le  g ver  s u c he. 
Urn das Verfahren der Dampfdichtebestimmung niit 

meinem Apparate einer Controle zu unterwerfen, habe ich 
eine grossere Reihe von Versuchen mit Karpern ausgefiihrt, 
deren Siedepunkte zwischen den Temperaturen 35-180° lagen, 
und die zu diesem Zwecke chemisch rein hergestellt wurden. 
Die dabei erhaltenen Zahlen stimmen sowohl untereinander 
als auch mit den theoretisch berechneten vortrefflich tiberein 
und beweisen zur Beniige, dass der Apparat den gestellten 
Anforderungen l) v ollstandig entspricht. 

Ich gedenke diesen Apparat auch zu benutzen, um die 
Verhaltnisse bei abnormen Dampfdichten sowie das Ver- 
halten der DZimpfe bei verschiedenen Temperaturen genauer 
zu studiren. 

1) Siehe den Anfang dieses Berichtes. 
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In der beigefiigten Tabelle (p. 491) sind die Resultate 
beinahe sh in t l icber  Bestimmungon, die ich ausgefiihrt habe, 
eingetragen, die letzte Columne der Tabelle enthalt die bei 
jedem Versuche angewendete Menge der zu untersuchenden 
Snbstanz. 

Meine Absicht dabei war, daraus ersehen zu lassen, dass 
man m i t  e i n e r  s eh r  g e r i n g e n  M e n g e  S u b s t a n z  noch 
g e n a u e  R e s u l t a t e  erzielt, ja sogar erlaube ich mir zu be- 
haupten, dass noch mit 5 mg, vorausgesetz't dass die WBgung 
der Substanz bis auf die vierte Decimale genau ist, scharfe 
ltesultate erhalten werden konnen. 

Bei den Arbeiten mit dem ,,Dampfdichtedilatometer'l 
brauclit die manuelle Geschicklichkeit des Arbeitenden niclit 
grosser zu sein als wie bei der Bestiinmung der Dnmpfdichte 
nach den anderen Verfahren, welclie auf dem ,,Verdrangungs- 
principe" berulien I m  Gegentheil, die Arbeit mit dem Appa 
rate  erfordert weder besondere Kunstgriffe, Nachhelfen nnd 
dergleichen noch eine vorherige ,,Einiibung", sondern nur 
eine sorgfaltige Ausfiihrung. 

Ich will nicht unterlassen daranf liinzuweisen, dass auch 
zur raschen und snnahernden Untersucliung einer Substnnz 
nach einer der ,,Vergleichungsmethode von L a n d o l t ' )  ahn- 
lichen Methodc, der Apparnt sich selir gut eignet. Man 
brauclit nur ein und dasselbe Flasclichen zuerst mit einer 
,,Normalsubstanz~' z, und dnnn mit der zu untersuchenden 
zu ftillen und beide inal die Menge des Quecksilbers im 
gradnirten Cylinder zu beobachten, welche infolge der Ver- 
dsmpfung der Substanzen, bei einer und derselben Tempe- 
ratur, aus dem Apparate lierausgeflossen ist. 

Mi inchen ,  den 1. Mai 1884. 
__. 

1) L a n d o l t ,  Chem. Ber. 6. p. 497. 1872. 
2) Dient als \rcrgleicliungssubstaiiz ein Korper voii ungleicher chemi- 

sclier Znsammensetzung, so werden beide Substanzen im Yerhiiltnisse 
ihter Moleculargewichte abgewogen. 






